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このたびは、ノ くナソニック製品をお買い上げいたださ、 

まことにありびとうございます。 

•取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

•ご使用前に r 安全上のご注意」 （4 〜目ページ)を必ずお読みください。 

•保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、 
取扱説明書ととわに大切に保管してください。 


保管用 

保証書別添付 






7 ッサージ器としてはもちろん、ふだんはゆったりくつろげる 
ソファとしてちご利用いただけます。 



上半身マツサージを 
選ぶと、マッサージ 
ポジションに自動で 
U クライこング 


選べるメニュ- 



足裏溫感マッサージ 


エアーマッサージ 


おこのみ 


わたし流 


おまかせ 


ツサ—ジ器とし 


て 


回旦[田 


フットマッサージ 
部は手で刖 
押し出します 
► P .1 日参照 



マツヴージソファの使用目的、効果•効能 
广♦あんま、マツヴージのげ用- 

-疲労回復 
-血行の促進 
•筋肉の疲れをとる 
•筋肉のこりをほぐす 
• ネ申経痛-筋肉痛の痛みの緩解 




枕としてもご使用い 
ただけます。 



ご使用刖に _ 

•安全上のごを意 . 4 

•はじめに(設置場所について） . 7 

•各部のなまえとはたらさ . 8 

•設置する . 10 


使いかた 

♦毎回マッサージをはじめる前に 

(本体を確認） . 12 

参 U クライこングソファの使いかた ........ 14 

参メこューを選んでマッサージをはじめる…16 

•「おまかせ」でマッサージ . 17 

• 「わたし流」でマッサージ . 20 

•「おこのみ」でマッサージ . 22 

•「フット-温感エアーマッサージ」を 
上半身のマッサージと同時に使う ........ 23 

参マッサージを終了する . 24 

お手入れ/ Q&A 

•お手入れのしかた . 25 

参カノ く一類の着脱のしかた . 26 

参マッサージコースのおおまかな内容…. 27 
• Q&A . 28 

お知6せ 

•定格•仕様 . 29 

•故障かな？と思ったとさ . 30 

•保証とアフターサービス . 3己 

•別売品のご案内 . 裏表紙 


W 


※椅子の仕様は機種によって異なります。 
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ご使用前に 


安を上のごま意 


必ずお守り<だをい 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


么警告 

「死 t や重傷を負うおそれがある内容」でず。 

八注意 

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。（次は図記号の例でず） 


0 


してはいけない内容でず。 


〇 


実行しなければな5ない内容でず。 


A 警告 


〇 

必ず守る 


• 医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ使用ずる。 


(1) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けや 
ずい体内植込型医用電気機器を使用している人 

(2) 悪性しゅよう（腫瘍)のある人 

(3) fi > 臓に障害のある人 

(4) 温度感覚喪失が認め5れる人 

(5) 妊娠中や出産直後の人 

(6) 糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚 
障害のある人 

(7) 骨粗しょう（露)症の人、せきつい(脊椎)を骨 
巧している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの 
急性とう(疼)痛性疾患の人 

守らないと事故や体調不良をおこすおそれびあります。 


(8) 施療部位に創傷のある人 

(9) 体温 3 St ： lU 上(有熱期)の人 

(例：急性炎症症状〔けん怠感、悪寒、血圧 
変動など)の強い時期、衰弱しているとき） 

(10) 安静を必要とずる人や著しく体調のずぐれ 
ないとさ 

(11) 背骨に異常のある人、曲がっている人 

(12) 椎間板ヘルニア症の人 

(13) 上記 m 外に身体に特に異常を感じているとき 


使用中に身体に異常があ5われたり感じたときや使用しても効果があ5われない場台は、 
直ちに使用を中止し、医師に相談ずる。 

守らないと事故や体調不良をおこすおそれびあります。 


マッサージ使用中や背らたれ、脚のせ台を動かずときは必ず周囲(本体の後部、下部、前部、側部) 
に人やぺットがいないことを確認ずる。 

守らないと事故やけびのおそれびあります。 


ご使用の前には、必ず背カバーをめくり、もみ玉が可動ずる部分の布地に破れがないか確認ずる。 
(どんなに小さな破れでも、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理に出してください。） 

布地び破れた状態で使用するとけびや感電のおそれびあります。 


はじめは弱い刺激でマッサージずる。 
マッサージは1回1己分 m 内にずる。 

同一箇所への使用は日分内にずる。 

守らないと逆効果やけびのおそれびあります。 


ご使用の後は必ず電源スイッチを「切」、施錠スイッチを「閱」にし、施錠キーを抜き電源プラグを抜く。 

守らないとおテ様のいたずらによる事故やけびのおそれびあります。 


コンセントや配線器具の定格を守る。 

交流100 V で使用ずる。 

(海外での使用や変圧器を用いた使用はできません。） 

守らないと感電-故障や発熱による乂災の原因になります。 


電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

守らないと感電や発熱による乂災の原因になります。 


電源プラグのほこり等は定期的にとる。 

守らないと湿気等で絶縁不良となり、乂災の原因になります。 
(ほこりは乾いた巧で店、いてください。） 


0 

禁止 


次の人は使用しない。 

医師か5マッサージを禁じ5れている人(例：血を(塞を)症、重度の動脈りゅう（瘤)、 
急性静脈りゅう（瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など） 

症状を悪化させるおそれびあります。 


▼A 


注意 

•現在健康でら下記のような人は必ず医師と相談のうえ使用ずる。 

(1) 加離により筋肉の衰えた人や瘦身の人 （2) 骨や内臓に起因する腰痛の人 

(3) 打ち身やねんざのしやすい人 （4) 乗物酔いの激しい人 （5) 過去に/臓や内臓の手術をされた人 

_守らないと健康をそこなうおそれびあります。_ 

• 本体に異物がはさまっていないか確認してか5座る。 

(背らたれ、座面、フットマッサージ部に異物がはさまっていないか確認ずる。） 

• フットマッサージ部を収納ずるときは、最後まで手をそえて収納ずる。 

_守らないと手や足、物びはさまれ、事故やけび、故障の原因となるおそれびあります。_ 

•頭部につけた髪かざりなどの硬いものははずしてか5座る。 

守らないとけびのおそれびあります。 

0 # もみ玉が収納位置にあることを確認してか5座る。 

• マッサージ中に本体か5降りるときは、必ず動作を止めてか5降りる。 

必ず守る _守らないと事故やけびのおそれびあります。_ 

• 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く。 

守らないと感電やショートのおそれびあります。 

•安全のためにアースを確実に取り付ける。 （ P .1 1参照） 

守らないと故障や漏電のとさに感電のおそれびあります。 

•本体を移動ずるときは、必ずフットマッサージ部を完全に戻ず。 

守らないとけびをするおそれびあります。 

•キャスターで移動ずるときは、周囲の障害物を取り除き、背もたれを完全に起こした状態で脚のせ 
台、座面を腰よりおく持ち上げ俯か5約 SOcnUU 下)、ゆっくり移動ずる。 （ P .11 参照） 

守らないと転倒による事故やけびのおそれびあります。 


么警告 


• お子様に使わせない。また、本体の上で遊ばせたり、脚のせ台-座面-背らたれ-ひじ掛けの上 
にの5せない。 

• 背もたれやひじ掛けの上にの5ない。 

• ご自分で意思表示ができない人、または、操作できない人は使わない。 

•首周辺をマッサージずるときは、もみ玉の動きにま意して、首の前方や過度に強いマッサージは 
しない。 

事故やけびのおそれびあります。 

• 電源コード-電源プラグを破損ずるようなことはしない。 

(傷つけたり、加工したり、熱機器に近づけたり、無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったり、 
重い物をのせたり、束ねたりしない。） 

傷んだまま使用すると、感電•ショート•火災の原因になります。電源コードや電源プラグの修理は、 
販売店または「修理ご相談窓□」にご相談ください。 

• 足裏温感マッサージを長時間使用しない。 

低温やけど^のおそれびあります。 

※比較的低い温度 (40 ご〜60で）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い•痛いなど 
の自覚症状びなくても、低温やけどのおそれびあります。 

•温感（ヒーター)部を傷めない。 （ P .8 参照） 

. 本体にピンや針を突さ刺さない。 

-刃物で傷つけない。 

内部のヒーターを傷つけ、乂災•感電の原因になります。 


めれ手禁止 


•めれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。 

感電の原因になります。 


分解禁止 


絶対に改造しない。また、ご自分で分角¥したり、修理をしない。 

発乂したり、異常動作して、けびをするおそれびあります。 







ご使用前に 




安全上のご注意(つづを) 


么注意 


必ず守る 


• 水平な場所で使用ずる。 

守らないと本体び倒れて事故のおそれびあります。 

•動かない場合や、異常を感じたときは直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。 

守らないと感電や発乂のおそれびあります。 

•本品の使用によって発疹、発ホ、かゆみなどの症状があ5われた場台は、使用を中止し医師に相 
談ずる。 

_守らないと事故や体調不良のおそれびあります。_ 

•施錠キーは、子供の手の届かない場所に保管ずる。 

_守らないと誤飲やいたずらによる事故やけびのおそれびあります。_ 

•しば5<使用していなかった場台、らう一度取扱説明書をよ<読み、機器が正常に動作ずること 
を確認してか5使用ずる。 

守らないと事故やけびのおそれびあります。 

• 他の治療器と同時に使用しない。 

事故や体調を < ずすおそれびあります。 

• もみ玉に頭、おなか、素肌をあてない。また、もみ玉に手や脚をはさまない。 

• ふ< 5はぎ-足裏マッサージ95にひざをはさまない。 

•使用中に眠5ない。また、飲酒後の使用はしない。 

事故やけびのおそれびあります。 

•本体とフットマッサージ部の間に手や脚を入れない。 

• マッサージ使用中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを r 切」にしない。 

けびのおそれびあります。 

• フットマッサージ部や脚のせ台の上に立たない。 

脚のせ台の先端部分び回転したり、本体び傾いて事故やけびのおそれびあります。 

また、足裏カノ（一の端につまずいて転倒するおそれびあります。 

フットマッサージ部底面び床に当たると、床を傷つけるおそれびあります。 

• フットマッサージ部(脚のせ台)のずき間に手-腕や頭などを入れない。 

安全のために、マッサージ終了後は、必ずフットマッサージ部を収納してください。 

けびのおそれびあります。 

• 設置された状態のまま、本体を引きずったり押したりしない。 

•巧やたたみの上で、キャスターを使って移動させない。 

床やたたみに傷びつ < おそれびあります。 

• 人をのせたまま移動しない。 

転倒による事故やけびのおそれびあります。 

• ホットカーぺットなどの暖房器具の上で使わない。 

乂災のおそれびあります。 


水場使用禁止 


浴室など湿気のをい場所で使わない。 

感電や故障の原因になります。 


水めれ禁止 


電源プラグ 
を巧く 


• 本体や操作器には水などをこぼさない。 

感電やショート、故障の原因になります。 

• お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントか5抜く。 

感電ややけどのおそれびあります。 

• 停電のときは直ちに電源プラグを抜く。 

停電復帰時、事故やけびのおそれびあります。 

• 使用時 m 外は電源プラグをコンセントか5抜く。 

ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電乂災の原因になります。 





コンセントの近くに 
設置してください。 









I さすりのばし| |5定 ( ザ 
I たたき爽快 iIId I 5 

ちよこつと紛 


圓 

感 B 1 エア- BI " 


い刀/入 

人 



フット 

卡品感 I 117-1 


圈 


Panasonic 

EP-MP62 


表示部, 

①「おまかせ」の コース 表示 

•コースを選ぶとき… 

現在選択されているコース名の枠が点滅します。 
•マッサージ中… 

現在行っているコース名を表示します。 

感 r わたし流」のコース表示 

•コースを選ぶとさ… 

現在選択されているコース名の枠が点滅します。 
•マッサージ中… 

現在行っているコース名を表示します。 

⑨ r わたし流」の設定時間表示 

• r わたし流」のコースを選択すると表示されます。 

④コース 強さ表示 

•コース強さを3段階で表示します。 

(おこのみは己段階） 

⑥肩確認動作中表示 

•肩のおおよその位置を確認する動作中（約1己秒 
間）に点滅します。 

⑥ 肩位置調節モード表示 

•肩位置調節モード(約15秒間)のときに点滅します。 

⑦ もみ玉位置表示 

•ちみ玉のおおよその現在位置を表示します。 

⑥マッサージ動作表示 

•現在行っているマッサージ動作を表示します。 

牛 A ±1.山 M 斗' ♦卷 頸椎周りの 


D 表示部 

•すべて点'打した状態のイラストです。 

旦切/入ボタン 

•電源の切/入に使用します。 

0 メニュー選択ボタン 

□ 上下 (▲▼) 選択/強さ•左ち （◄ ►) 調節ボタン 
回急停止ボタン 

•マッサージを急いで停止したいときに押します。 

回決定ボタン 
百フット切/入ボタン 

•フット•温感エアーマッサージの切/入に使用します。 
P .23 参照） 

m 足裏温感調節ボタン 
回脚エアー調節ボタン 
m 電動リクライニングボタン 


ちみ上げ 

ちみ下げ 
頸椎周りちみ 


圓圆 

A ミの 
バミの 


頸椎周りの 
筋肉のばし 

たたさちみ上げ 

たたさちみ下げ 


I たたさ 


ミの M 

nil 


ちみ下げ背すじ 
のばし 


1背すじのばしミ SM 幽 


たたを背すじ 
のばし 

たたさちみ上げ 
背すじのばし 


主屬 、ノっ K ド tJlIl もみ下げ背すじ 
1111ノフト細パ I 卷のばし 

ミ トトキ ミ» 111たたを背すじ 

nil Hil のばし 

iJii 背すじのばし A ミめ M 詔詰試げ 

⑨ 温感動作表示 

•一定の温度を超えると、点滅から点好に変わります。 

⑩ 足裏温感調節表示 

•現在の足裏温感の温かさを2段階で表示します。 

⑩脚エアー強さ調節表示 

参現在のエアーマッサージの強さを3段階で表示します。 


ご使用前に 
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ご使用前に 




•重量物ですので搬入移動時には腰などを痛めないよ 
うにご注意ください。 

(必ず2人で運んでください。） 

本体：約己6 kg 

♦本体を下ろすとさは、十分足元に注意してゆっくり 
下ろしてください。 

•脚のせ台は最後まで手をそえて下ろして<ださい。 
途中で手を離すと勢いよく戻ります。 


※正しい持ちかたをしないと、本体を落として床を 
傷つけるおそれびあります。 



操作器は操作器 
ポケットに、 

電源コードは ミ J 

座面に置 < つ 

\ 背カバー 


7ルチ 
クッシヨン 



設置場所 

(マツトなどを敷く) 

I --~ S 

ここは 

持たない 


A 汪思 

•設置された状態のまま、本体を引きずったり押し 
たりしない。 

•巧やたたみの上で、キャスターを使って移動させ 
ない。 

床やたたみに傷びつ < おそれびあります。 

• 人をのせたまま移動しない。 

転倒による事故のおそれびあります。 



■設置する 


ンた之 

m ちナ 
シ背ス 

ツ、ア 

クしフる 
チ出のじ 
ルり部閉 
7較とを 
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毎回 7 ツサージをはじめる前に(本体を確認) 


〇周囲を確認する 


>周囲に人ゃぺットびいないか、 
物を置いていないか 
確認する。 A 


が-、、. 


@もみ玉び収納位置にあること 
を手で触って確認する 



♦手順©の後、操作器のを2回押すと 
収納位置に戻ります。 

0本体に異物びはさまっていな 
いか確認する 



•本体に異物がはさまっていないか確認してか! 5 座る。 
(背もたれ、座面、フットマッサージ部に異物がはさ 
まっていないか確認する。） 

•フットマッサージ部を収納ずるときは、最後まで 
手をそえて収納ずる。 

守らないと手や足、物びはさまれ、事故やけび、 
故障の原因となるおそれびあります。 


フットマッサージ部を確認ずるには脚のせ台 
を手で前に押し出し、異物がはさまっていな 


いか確認ずる 

♦手を離すと、フット 
マッサージ部は戻り 
収納されます。 
最後まで手をそえて 
収納してください。 
その際、手を挟まな 
いようにご注意くだ 
さい。 



©電源コードや電源プラグを 
確認する 

破損および 

破損びない- ) 巧れびない 

か確認 V 夕 か確認 


A 警告 

♦ 電源プラグのほこり等は定期的にとる。 

守らないと湿気等で絶縁不良となり、乂災の原因に 
なります。（ほこりは乾いた巧で而いてください。） 

• 電源コード-電源プラグを破損ずるようなことは 
しない。（傷つけたり、加工したり、熱機器に近 
づけたり、無理に巧げたり、ねじったり、引っ張っ 
たり、重い物をのせたり、束ねたりしない。） 

傷んだまま使用すると、感電•ショート-火災の原因 
になります。電源コードや電源プラグの修理は、販売 
店または「修理ご相談窓□」にご相談ください。 


本体の電源を入れる 

A 警告 

• 電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

守らないと感電や発熱による火災の原因になります。 

• コンセントや配線器具の定格を守る。 

•交流100 V で使用ずる。 

(ミ毎外での使用や変圧器を用いた使用はでさません。） 

守らないと感電-故障や発熱による乂災の原因に 
なります。 

•めれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。 

感電の原因になります。 


①電源プラグを差し込む 



交流 
100 V 


( D 施錠 キーを 使って 

施錠スイッチを r 開」にずる 

(3) 電源スイッチを「入」にずる 



•電源プラグを差し込み、電源スイッチを「入」にした 
とさ、操作器の表示部び一瞬明る<なることびあり 
よ9 〇 


12 


よりしっかり強くもみたい場台 


フットマッサージ部を前方に 
出し、足をのせて踏み込む 

の 脚のせ台を手で前に巧し出す 
( D 足裏部に足をのせて踏み込む 


♦脚のせ台の詳しい使いかた化査= P . 14参照) 


0マッサージのメニューを選ぶ 

〇必要に庶じてリクライニング 
角度を調節する 

13 





使いかた 
















使いかた 


リクライニングソファの使いかた 

マッサージやリクライニング、脚のせ台を使うときは 
►『本体を 確認』 P 1 2〜13をおこなってください i 



•マッサージのメニューや操作は P .1 6参照) 



脚のせ台の使いかた 


LJ 刀/入」を押して 
電源を入れたあと 



を押す 




を押す 



►使い終わった5、『マッサージを終了ずる』 P 24 をおこなってください 


の 脚のせ台を手で前に 
押し出す 



( D 足裏部に足をのせて 
踏み込む 



足裏部から足を離すと脚のせ 
台の状態に戻ります。 

収納の際には、手をそえて収 
納してください。 


フット7 ッサー ジを! 
使うとを 

フットマッサージ部の 
出しかた 


A 警告 



〇 あ 
やたび 
部つれ 
ジ立。そ 
-にいお 
ヴ上なの 
ッのしび 
マ台り け。 
K せた やす 
ッのつ 故ま 
フ脚座 事り 





















使いかた 



を選んで7ッサージをはじめる 

_ A 善告 

- - 1 • はじめは弱い刺激でマッサージする。 

•マッサージは1回15分於内にする。 

-1 • 同一箇所への使用は5分於内にする。 

I 守らないと逆効果やけびのおそれびあります。 

•1 日分使用した後は] 0分程休みましょラ。 

•1 曰2回まで30分を目安にご使用ください。 

fn OC 切/入 1) を巧して、電源を入れる 

/ メニュー選択ボタンび点滅 



フット 

面感 I I ェァ- 


Panasonic 

EP-MP62 


がまかな 





(電源を入れてか53分内にメニューを選ぶかフット-温感 
エアーマッサージを開始しないと自動で電源が切れます） 


© 上半身のマッサージ 


「おまかせ」「ねたし流」「おこのみ」か5 
メニューを1つ選んで巧す 


おまかな 


おまかせ 


P .17 へ 


首〜腰までを自動でほぐず4つのコースが選べまず。 


のたしみ 


わたし流 


P .20 へ 


r 首肩」「背腰」のコースび選べます。 

マッサージする時間も設定できます。 （15 分内） 


本体電源スイッチを切ったり、電源プラグ 
を抜いたりすると、次回使用する際にわみ 
玉び自動的に移動する場合びあります。 

その間、ち記の表示び 

出てきますび、故障で ； 一^ •_ 

はありません。 

しばらくわみ玉び移動 

した後、通常どおり使/ 

用でさます。 1 ノ 


多^^^^^おこのみ 


P .22 へ 


おこのみの動作を選んでマッサージできます。 

@フット*通感エアーマッサージ 

I フット」を巧す 


6 


上半身のマッサージと同時、またはフット•温感エアー 
マッサージのみでも使えまず。 


r おまかせ J で7ッサージ 


[コース 選択 モー ド] 


2ちみほぐし I 
さろ▼りのおし 
たたき爽快 
ちよこつと8分 



L 切/入 I 


ぞまかな 



フット 

温感 エア- 



醒 


Panasonic 

EP-MF^62 


を巧すと、「おまかせ」の コース 
選択モードになりまず 

(コース選択モード中、3分於上操作しない状態が続くと自動で電 
源び切れます） 


〇 ▲▼で コース を選ぶ 


「もみほぐし」「さすりのばし」 r たたき爽快」 
「ちよこつと8分」の中か51つ選べます。 



J ちみほぐし 
巧▼りの思し 
たたき爽快 
ちよこつと8分 

現在選択されている 
コースの 枠び点滅 


ちみほぐし 


>首肩のコ U 、 腰の疲れびひどく、全身をしっかりともみほ 
ぐしたいとさに、わみ上げ、わみ下げ、頸椎周りわみ、頸 
椎周りの筋肉のばし、たたさなどのマッサージ動作で首か 
ら肩、腰をしっかりのばし、じっくりともみほぐします。 


さすりのばし 


>首肩のコ IJ 、 全身の疲れをやさしくほぐしたいとさに、 
わみや背筋のばしを中/こ M こ、ゆっくりとした速度で動かし 
なびら/こ V 地よく、やさしく身体をほぐします。 


たたき爽快 


>首肩のコ U 、 腰のコ IJ を軽快にほぐしたいとさに、たたさ 
を中/ CM こ、スピーディに/こ\地よく身体をほぐします D 
気分スツキ IJ 、 爽快感のあるコースです。 


ちよこつと8分 


>空いた時間でちよこつと身体をほぐしたいとさにちみほぐ 
しコースをベースに、コ U や疲れの感じやすいポイントを 
絞つて約8分間に凝縮したコースです。 


使いかた 


►次のぺージにつづく17 














ピピッと 

点滅した 
ちみ玉の 

【肩位置調節^ 



約2 


♦マッサージポジションより深<倒れている 
場合は、自動 U クライニングしません。 

頭を背もたれにつけてください 


なくなる所まで上びると止まる 




ピッ、ピッ、ピッ•••と音び鳴りなびら、 
わみ玉び上部にゆつくり上びります。 

び点滅） 


もみ玉び身体に当たる部分び少 


コース を選択 
^ してください 

(上半身のマッヴージは一旦 
停止します） 

I 


毛^^屯^を押し、再度 コース を 
/ ^選択してください 

(上半身のマッヴージは一旦 
停止します） 



使いかた 




















約旧分 
約 12 分 
約 9 分 
約 6 分 
約 3 分 




轉累 



S 




I C 

& -m 

y 0 

^ S 

互 i 
に2 


4 

「首肩」を選んだ場合 


コース強さを調節したいとさ 




強さ （◄►) 調節ボタンで 
調節できます。 


強さ —I 強さ bJI 

^■P ット•温感エアーマッサージち同時に使いたい場合 I 


L フット I を押してください 


肩位置が含った5 (決定）を押すと、コースが 
はじまります ^ 

([決定]を押さなくても約]日秒経過するとコースを 
開始します） 


「背腰」を選んだ場合 


7ツサージの内容を変更したいとを 


►「わたし流」ではじめに設定したマッサージ時間より 
も長くマッサージすることはでさません。 

誤って短い時間設定をしてしまった場合は、一旦 
C 3 ZO を押してマッサージを終了してから再度 
を押して設定しなおしてください。 


「おまかせ」マッサージに変えたいとき 


コースを 還択して 

く^~^ ください 

(上半身のマツヴージは一旦- 

停止します） 


「ねたし流」の別のコースに選びなおしたいとき 


を押し、再度コースを還択 
して<ださい 


こ!^ 


(上半身のマッサージは一旦 
停止しまず） 


「おこのみ」マッサージに変えたいとき 


受^、を押してください 


(上半身のマツヴージは一旦 
イ旱止します） 


P .22 へ 


















使いかた 


r おこのみ J で7ッサージ 




r も别「ソフト指圧」「たたき」「背すじのばし」 
を組み合わせた12種類の動作を選びます。 

▼でマッヴージ動作を選ぶ 

A ^ A 11醒国の表示びある 

t 場合は 

^ < ►で幅が選べます。 

^ r t ^ 

〈マッサージ動作の種類〉 

の A もみ上げ⑦ K 誌 

(D \\もみ下げ ® ミたたきもみ上げ 
③預椎周りもみ® たたきもみ下げ 


よ0自分巧みに合わせるために 


位置を調節したいとき 


心▼で調節します。 

1 回押すと約 1 .己 cm 動さます。 
長押しするとボタンを離すまで 
動さます。 

斬 現在のおおよそ 
巧 の位置び点滅し 


コース強さを調節したいとき 


強さ （◄ ►) 調節ボタンで 
調節できます。 


お71^ _ _ _ _ _ 

み屈< I 圆 " I 函 jil—l t 獨 < iiT 1 願 <"11| 

内容 



②もみ下げ ⑧ 
(3) 預椎周りもみ® 

④ソフト船⑩ 

⑥ illi たたき @ 
背がのばし®, 
( o ^ p .27 参照） 


強さ 


2 3 4 5 


八1卷 

ミの M 

圖圓 


ちみ下げ背すじ 
のばし 

たたを背すじ 
のばし 

たたをちみ上げ 


背すじのばし L フット I を押してください 


•背すじのばしを含む動作と頸椎周りの筋肉のばしは 
3段階で表示します。 

•動作を変更したい場合は、再び[おこのみ]ボタン 
を巧してください。動作を再び選んでください。 


フット•溫感エアーマッサージら同時に使いたい場合 

P .23 へ 


定）を押すとその動作を行います。 
r * の，'函 姐」 【マツヴージ中画面】 




マツヴージ動作表示 

動作は「おこのみ」で選び 
ます 0 


>同一箇所のマッサージび5分続いた場合は、ピピピ 
ピと音び鳴って安全のため自動でわみ玉び移動しま 
す。 


「背すじのばし」を含んだ動作を選んだ場合 


肩のおおよその位置を確認する動作がはじまり 
ます。 （0：^ Pi 18参照） 


7ツサージの内容を変更したいとを 


「おまかせ」マッサージに変えたいとき 


コースを 還択して 

~^ ください 

(上半身のマツヴージは一旦 ■ 

停止します） 


「わたし流」マッサージに変えたいとき 


こを巧し、コースを選択して 
^ ください 

(上半身のマッヴージは一旦_ 

イ旱止します） 


f フット铺感 I ア -7 ッサ■ジ j を上半身の7ッサ■ジと同時に使う 


皮膚の弱い方は厚手のくつ下をはいてください。 

上半身のマッサージ中に 

[ フット ] を巧す 


闽 


因 

>9 


hh 


「フット-温感エアーマッサージ」がはじまります。 

♦フット*温感エアーマッサージの温かさび「2」、 
強さび「2」の状態ではじまります。 

•再度 I フット I を押すと切になります。 

• I フット I を押さずに画面巨司を押しても動作 
します。 


フット•溫感エアーマッサージの温かさを調節したい 


温感 



面 g を押すたび、下記の順番で調節できます。 


フッ ト•通感 エアー 7 ッサージの みを使5とを 


を巧し、 I フット I を押ず 

•エアーの強さは、「0」にでさません。 

•エアーマッサージを終了するとさは r 切/入 I を押し 
てください。 

•巨巧を動作させずに、面 g のみをご使用いただ< 
ことはでさません。 


フット•活感エアーマッサージの動作時間 


•フット-温感エアーマッサージだけを使う場合… 
約]己分間マッサージを行います。 

•上半身と組み合わせて使う場合… 

上半身のマッサージび終了すると、同時にフット 
温感エアーマッサージわ終了します。 


r ^ツト•溫感 1 アークツサーンの 

禮做蓉 

[ ふく5はざ 


ふく5はざを両側か5 
はさんで圧迫しまず。 



表示 



温感 


■ I ■ ■ I 

1 2 

ほめイ高め 


フット•温感エアーマッサージの強さを調節したい 


ェァ- 



臣3を押ずたび、下記の順番で調節できまず。 

M.ill 



足裏を下か5指圧突起で 
巧し上げまず。 



足裏を/こ X 地よく温めまず。 

ひざかけなどをかけていただ< ことで、 
より温かくご使用いただけます。 



温感（ヒーター)部 
•温感のみでは使用でさません。 























使いかた 


7ツサージを終了ずる 


タイマー機能について 


マッサージがはじまってか5最大 
約15分で自動的に停止します。 

♦フットマッサージ部び自動で下びります。 

♦わみ玉び収納位置まで動さます。 

•背もたれは自動では起さません。 

を2回巧すと背わたれび起さ上びります。 


マッサージを透中でお了したいとまは 


([切/入 JI を巧す 


>自動でフットマッサージ部び下がり、わみ玉び収納 
位置まで動さます。 

>背もたれはもみ玉び収納してから起さます。 


異常を感じたとまは 


(^191 を巧す 


>すべての動作びその場で停止します。 

>転倒に十分注意しなびら、本体から降りてください。 


脚のせ台か6ちをはずず 


么警告 


♦ お子様には使わせない。また本体の上で 
遊ばせたり脚のせ台-座面-背もたれ- 
ひじ掛けの上にの5せない。 ^ 

参フットマッサージ部や脚のせ台の~ ' 
上に立ったり座ったりしない。 どジ\ 

事故やけびのおそれびあります。_ 

安全のため、使い終わった5必ず脚のせ台を収納 
して < ださい。 

フットマッサージ部を収納する 

•収納部に何わないことを^ / / 

確認してください。 \ (n U I 


足をゆっくりと••ぃ 
フットマッサージ部 
から離す 




最後まで手をそえて 
収納する 


マルチクッシヨンを置< 


電源を切る 


A 警告 

ご使用の後は必ず電源スイッチを「切」、施錠ス 
イッチを r 閱」にし、施錠キーを抜き電源プラグ 
を巧く。 

守らないとおテ様のいたずらによる事故やけびの 
おそれびあります。 


/ K 注意 


I 電源プラグを巧くときは電源コードを持たず、 
必ず電源プラグを持つて巧く。 

守らないと感電やショートのおそれびあります。 

I 使用時於外は電源プラグをコンセントか5巧く。 

ホコ IJ や湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因 
になります。 

' 施錠キーは、子供の手の届かない場所に保管する。 

守らないと誤飲やいたずらによる事故やけびのお 
それびあります。 



〇電源スイッチを r 切」にする 


©施錠スイッチを r 亂にして 
施錠キーを抜く r : 


0 電源プラグを抜く 


子供の手の届かない場所に 
施錠キーを保管する 
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お手入れ/ Q&A 


ふだんのお手入れ 

ほこりや軽い巧れは、柔5かい乾いた巧でふく。 

巧れがついたとさ 

〇水または中性洗剤をめるま湯で 

3〜5〇/〇く 5いにうすめたものに、 { こ班 
柔5かい巧をひたし、よくしぼる。 ^ 


ホ性洗剤 ノ 


@表面をふく。 

(布地や合成皮革は、 
たた<よラに而〇 




© 水を含ませた巧をよくしぼってか5、 
うすめた洗剤をふさとる。 


〇柔5かい乾いた巧でふく。 ^ 

0 自然乾燥させる。 

(ドライヤーなどで急激に乾燥させないでください） 

ちれが落ちにくいとき 

手順〇のとさに、(下のお手入れをお試しください。 

く布地の場合> ~\ 

水または中性洗剤でブラシ洗浄 i \ j )\ 

(こす0すざて布地をいためない r み。） 

ようにしてください） V -^ y 

く合成皮革の場合> 

市販の「メラミンフオーム材質のスポンジ」に中性洗 
剤を含ませ而さ取る。 


(洗濯表示) 








■手洗いする場合 （洗濯機のご使用はおゃめくださし、) 
• ネットを使用して洗ってください。 

• マルチクッションカバーのファスナーは閉じて洗って 
<ださい。 

〇 3 crc 於下の水に浸し、やさしく押し洗いする 

L ごミ王意 ) 

’もみ洗いは絶対におやめください。 

-漂白成分び入]ている縱临使うと、 

色落ちしますので絶対におやめください。_ 

-移染しやすいので他のものと分けて洗ってください。 

©十分にすすぐ 

0 軽く巧す程度に水を切る 

C ご注意 j 

•絞って脱水すると、生地の傷みや織り糸のほつれの 
原因になりますので絶対におやめください。 

〇軽くしわをのばし、陰干しする 

C ご注意 ) 

•天曰干しすると、生地の縮みや色あせの J 

原因になりますので絶対におやめください。 

-他のものに移染しやすいので洗濯後、直ちに干してください。 

洗濯後、巧りじわが気になるときはアイ□ンがけを 
して < ださい。 

(アイ□ン使用上の注意） 


I ドライクリーニングに出ず場台 

クリーニング店にて、ドライクリーニング(セキユ系） 
を依頼するとさは、布地の傷みを防ぐため、下記の 
ように依頼してください。 

•ネットを必ず使用する。 

•ソフト洗いを行い、タンブラー乾燥はしない。 


お手入れのしかた 

A 汪思 

♦ お手入れの際やカバー類の着脱時は必ず電源プラ 
グをコンセントか5巧く。 

感電ややけどのおそれびあります。 


>シンナーやベンジン、アルコール 
などの薬品は絶対使用しないで 
<ださい。 


本巧部 

布地-合成皮革-プラスチック部分 



カバー部(ファブリックのみ） 


カバーをはずして丸洗いできまず。 

合成皮革に P - MP 目 2- K ) は足裏カバーのみ洗えます。 

•背 カバー •座 カバー •マルチクッション カバー 


〇 


( 

グ^ 1111111111111 iilllllll!l』!iiii*es^ 

1 

) 

i i 

\ ] 

•足裏 カバー 

y 

1 „ 1 


11 



カバー類の着脱のしかたは (0^ P .26 参照） 

洗いかた 


マルチクッシヨンカバー、足裏カバー 

当て布をして、 

] 目び C を限界とし 
た中程度の温度で 
行ってください。 


洗濯するときの注意 


をし也当} 
■ン形ゴをい 
’L □整性ンさ 
八イら。□だ 
ァびぃィく 
座ムなさアで 
■、-しだ接い 
’ I チかく直な 
バス浮てにて 


使いかた ■お手入れ/ Q&A 
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お手入れ/ Q&A 


カバ■類の着脱のしかた 


r はずしかた 



r 取り付けかた ] 



足 裏 カバー 


面ファ スナー (4 か所)を 
はずし、足裏カバーを 
取りはずす 


♦温感（ヒーター)部び透けて見えま 
すび、熱を伝わりやすくするため 
のわので異常ではありません。 


マルチクッシヨンカバー 


ファスナーを開いて、 

中のクッションを取り出す 


背 カバー 


〇背もたれ側部のファスナーを 
開く （2 か所） 


k 


0背もたれ上部のファスナーを開き、 
カノ（一を本化か5取りはずす 



座 カバー 


座面側面のファスナーを 
開く （2 か所） \ 



I 



生地を引っ張り出す/ ^ 

座面前面と後面の面ファス 
ナーをはずし、カバーを 
本化か5取りは ずす 




マルチクッシヨンカバー 


〇前側に半分にたたみ、 
ファスナーの開□部 
か5入れる 

0ファスナーを閉める 

@クッシヨンが全体に 
いきわたるように前後 
を平手で数回たたく 


座 カバー 


〇座面前面の面ファス\ 
ナーをとめる 

0座面側面のファスナー 
を閉じる （2 か所） 

生地を座面に押し込む 

@座面後面の面ファス 
ナーをとめる 


背 カバー 


〇背もたれ上部の 
ファスナーを閉じる 


0背もたれ側部のファスナーを 
閉じるにか所） 




奥までしっかり入るよう 
に角をわって押し込む 



1 







足 裏 カバー 


面ファスナー （4 か所)を^^:^ 


閥 


別売品のご案内 


詳しくは、裏表紙をご参照ください 




r おまかせ」 メニューのコース 内容に ついて 



コース中の 動作内容に ついて 


M 11111| I 111111 II 11 III II III 


ソフト指圧 


たたき 


ちみ上げ-下げ 


マッサ—ジコ—スのおおまかな内容 



(イラストは動作のイメージ図です） 


グイつともみこむ動作左ち交互にトントンとたたく動作たたきを応用した左も交互にソフトな指 





※り「仕上げに全体をほぐす動作」、「仕上げに全体をやさしくのばす動作」の時間は、身長や強さの設廷 
変わります。 



全体をのばし 首のコリや 肩〜肩甲骨を腰を1か所ずつ 首•肩をしっかり仕上げに全体を 

ほぐします 首筋をしっかり しっかりもみていねいにしっかりほぐします ほぐします※！ 


ちみほぐします ほぐします ちみほぐします 



全体をやさしく 首をやさしく 肩をやさしく 肩甲骨か！5 コース途中で 腰をゆっくりとだ 

のばしゆっくり のばしゆっくり ゆっくり 背中を 全身をやさしく やさしくほぐしザ 

ほぐします ほぐします ほぐします さすります のばしほぐしますます 3 



全体を i > 地首をしっかりのばし肩〜肩甲骨 腰をたたき 首肩をたたき 仕上げに全体を 

よくたたき 素速<たたさちみでまわりをたたを ちみでほぐし 中/こ、にほぐし ほぐします※！ 
ほぐします ほぐします ちみでほぐしますます ます 



全体をのばし 首肩を重なに 腰、背中を 仕上げに全体を 

ほぐします しっかりもみ しっかりもみ ほぐします※！ 

ほぐします ほぐします 
















お手入れ/ Q&A 


■ 


Q&A 


Q 病気で通院しているけど、 

使ってもだいじようぶ？ 

4 通院先の医師と相談のうえ、 

A 使用してください。 

マッサージは「触圧刺激」といって、筋肉に 
圧力をかけてほぐし、血行を促進する行為 
です。病気によっては、悪化を招く可能性 
もありますので、必ず医師に相談してくだ 
さい。 （0^ P .4 〜 P .6 参照） 

Q どれく! 5 いの身長の人が 
使えまずか？ 

A 体型に個人差があるため、あくまで 
目ちとして下記をご参照ください。 

•身長が約145 cm より小柄な方、約 
18己 cm を超える大柄な方は、上半身 
とフットマッサージを同時に使うと足裏 
が届さにくかったり、窮屈に感じたりす 
る場合があります。 

身長が大柄な方でひざが浮いて窮屈に感じる場合 

l ^ TF の®または©でお使いください。 

® 背もたれを倒し、フットマッサージ部を 
下げて使う 

©脚のせ台を利用して上半身のみをマッヴー 
ジする 

(フッ トマ ッサー ジは別途お使いくださし、） 

身長が小柄な方でフッ ト マッサージ部を前方 
に出しにくい場合 

仪下の®または©でお使いください。 

® 背もたれを起こし、フットマッサージ部 
を上げて使う 

©脚のせ台を利用して上半身のみをマッサー 
ジする 

(フットマッサージは別途お使いください） 

n 選んだコースによって、 

W タイマーの時間は異なりまずか？ 

4 異なりまず。 

A を押してか5、 最初に コースを 選ん 

だとさにタイマー時間がセットされます。 

I おまかせ I 「ちよこっと8分」のみ約 S 分。 
_その他は約1己分。 

I わたし流 I 約3分、約6分、約9分、約分、 
約15分の5段階に設定でさます。 

I おこのみ I 約15分 

フット]エアーのみの場合、約1己分。 

上半身と組み合わせた場合は、 
上半身のタイマーに従います。 
•途中でコースを変更する場合は、すでにタイ 
マーがセットされているため、画面の「残り 
時間表示」内でしかマッサージでさません。 


Q 左ちの強さが異なるように 
感じるけれどだいじようぶ？ 

\ 構造上異なって感じる場合がありまず。 

A より自然な感覚でマッサージを行うために交互 
たたさ機構を採用しているため、ちみ玉の位置 
がずれて動作することがあります。そのため左 
ちで強さが異なって感じることがありますが、 
故障ではありません。 

Q 1か月の電気代はい<5でずか？ 

\1日30分 (15 分 X 2 回)毎日使用した場合、 
A 約4目円/月(税込み)です。 

新電力料金目安単価22円 / kWh (税込み)で計算 

Q 動作音び気になるのでずび… 

4 マッサージ機能の動作音など、構造上 
A 発生ずる音がありまず。 

(詳しくは、 P .31 上部をご参照ください） 

I 音が大さくなってさた場合、故障の可能性ら考え5 

れますので販売店に点検-修理をご依頼ください。 

n 引っ越しなどで、本体を運搬ずる際の 
H 注意点は？ 

\ 次の点にご注意ください。 

A ※運搬しやすくするために、背もたれを完全に 
倒して < ださい。 

※人が座っていない状態で行ってください。 

①を押して、電源を入れる 

® 国) M を押して背もたれが完全に倒れた状態にする 


S つのボタンを、 
「ピーピーピー」と 
音が鳴るまで長押 
ししてください。 




※フットマッサージ部が収納されたとさに、 
一旦 r ピーピーピー J と音が鳴りますが、 

背もたれが完全に倒れるまで押しつづけて 
ください。 

③電源スイッチを r 切」にし、電源プラグを抜く 
P .24 参照） 

•個包箱がない場合は、傷や振動巧策として個 
包材で保護して、大切に扱ってください。 

•徊包の際は、電源コードが本体に絡まってい 
ないことを確認し、座面の上にまとめるなど、 
輸送時に地面に擦!5ないように配慮してくだ 
さい。 
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お知5せ 


■ 


娜•仕様 


マッサージソファ EP-MP 目 S 
交流100 V 已 0-60 Hz 
139 W (操作器で r 切」のとき約 0.3 W ) 

19 W 

機械器具77バイブレーター 
家庭用電気マッサージ器 (JMDN コード34目 6 S 000) 
SS 3 AK 巨 ZX 00 148000 
管理医療機器 

約62 cm (ちみ玉移動距離約58 cm ) 

ちみ動作時のちみ玉間隔首•肩•背•腰部約4 cm 〜約1日 cm 
ちみ玉の突出量(強弱調節)約1日 cm 

もみ約14回/分〜約25回/分 
たたき（ソフト指圧含む）約28已回/分〜約49已回/分(片側） 
_ 移動速さ約2〜約4.日 cm / 秒_ 

_ 施療範囲(左ち方向）と同じ_ 

3•••約 3 S kPa 
2•••約28 kPa 
1•••約 S 日 kPa 

最大約1日分で自動で切 
高さ約102 cmx 幅約 6 S cm X 奥行約118 cm 


高さ約82 cmx 幅約 6 S cm x 奥行約160 cm 


約已目 kg 


EP-MP が RK 
EP - MP 6 S-HT 
EP - MP 62 -CC 

ファブリック（ポリエステル100%) 


EP - MP 6 S-K 

合成皮革 


_ウレタンフォーム/ポリエステル_ 

Hhhihh パナソニック株式会社 

東京都港区西新橋 2-38 -日西新橋 MF ビル 

^ 上海松下電工有限公司 

ホ華人民共和直上ミ毎市松江工業区江 ffi 東路2已8号 

^ 中華人民共和国 j 

本製品は体重が約1日日 kg 切上の方が使用された場合、動作音が大さくなったり、布カバーの磨耗が早まるなどの場合があります。 


リクライニング 
したとさ 


J 坐面高さ_ 
約4曰 cm 


奥行き約1目日 cm _ 

奥行き約137 cm 
(脚のせ台収納時 ） i 


背ちたれ 
-局さ 

約82 cm 


U - J 

接地部分の奥行さ約8日 cm 


リクライニング 
していないとさ 

背ちたれ高さ 
約1 OS cm - 


ひじ掛け幅約目8 cm 


ひじ掛け 
-高さ 
約曰2 cm 


接地部分の幅約目1 cm 
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お知 5 せ 


故障かな？と思ったとき 

下記の点検と処理をお願いしまず。 

処理後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。 
修理をご依頼される場合は、己をご覧ください。 


症状 


もみ玉が途中で止まる 

(操作器の動作表示部やボタンが 
すべて点滅して消なする） 


リクライニングがでさない 
脚のせ台の上げ下げができない 

(操作器の動作表示部やボタンが 
すべて点滅して消なする） 


もみ玉が肩や首の位置まで来ない 


左ちのちみ玉の高さ(強さ)が 
異なる_ 

動作しない 

♦上半身(首〜腰)のマッサージ 
•ふ< 5はざ-足裏の7ッサージ 


足裏部が温か < な!5ない 


フット•温感エアーマッサー 
ジを切っても冷めない 


温感 


を巧しても溫感(ヒーター) 


部が「入」にな5ない 


マッサージ停止後に再度 
を押しても電源が入！5ない 

破損してしまった_ 

電源コード、プラグが異常に熱い 



原因と処置 

ご使用中、無理な力がかかった場合、安全のために 
もみ玉の動をが止まることがありまず 

表示部やボタンびすべて点滅してわみ玉の動さび停止した場合、 
本体の電源スイッチを一度切り、約10秒後に再度「入」にしてから 
操作してください。再度止まる場合は、身体を浮かし気味にして 
ご使用ください。 

(特に体重100 k 呂上のちびご使用になるときはご注意ください 。 ） I 

障害物にあたるなど、ご使用中、無理に力びかかった場合、安全 
のために動作が止まることがあります 

表示部やボタンびすべて点滅して背わたれ、または脚のせ台び停 
止した場合、本体の電源スイッチを一度切り、約10秒後に再度「入」 
にしてから操作してください。 

頭や背中び浮いていると、肩確認動作のとさに、肩の位置を実際 II 
より下に検知してしまう場合びあります。深く腰かけ、頭を背も 
たれにつけてマッサージを最初からやりなおしてください。 

( tt ^ P .18 参照） 


交互たたさ機構を採用しているため、やむをえず発生するわので 
故障ではありません。 （ tt ^ P .28 参照) 


•電源プラグび抜けている。 （ o ：^ P . 12参照） 

参本体の電源スイッチび「切」になっている。 

•操作器のを押したあと、メニューやコース選択、 
フット-温感エアーマッサージのボタンを押していない。 

•困ボタンび「切」になっている。 

•温かさの感覚は体型、マッサージ動作、衣服、室温により異な 
ります。 

ひざかけなどをかけていただくことで、より温かくご使用いた 
' _だけます。 _ 

• ヒーターの構造上一度温まると、しばらくの間余熱で温かく感 
じることびあります。 

•フット-温感エアーマッサージび「切」の状態でわ同一箇所を 
_マッサージし続けると、体感温度び上がることびあります。_ 

上半身のマッサージちしくはフットマッサージを動作させていな 
い場合、 I 溫感 I のみでご使用いただくことはでさません。 

|_ _ ( tt ^ P .23 参照） 

• 終了処理中(約5秒間)のため fwn を受けつけない場合び 
あります。すべての動作び終了して、約5秒上たってから 
I [ OZSl を押してください。 
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事故防止のため必ず販売店または「修理ご相談窓□」にご相談 < だ 
さい。 （ tt ^ P .35 参照) 


動作中発生ずる音や感覚について 


ご使用中に下記のような動作音や感覚びありますが、構造上発生するものですので異常ではありません。 


♦もみ玉び『押し』から『引き』に変わる際の音(カクン音-コツ音） 
♦動作時にわみ玉び生地のシワを乗り越えるとさの音- 
感覚 (ポコン音- カクン音） 

参わみ-たたさ動作などの動作音 

(カタカタ音*ピチピチ音*シャカシャカ音） 

♦わみ玉動作時のキシ5音(キシキシ音） 

• 上下動作時の動作音(カタカタ音） 

• U クライニング動作開始時のカクンとする感覚 


♦ベルトの回転音(シュルシュル音） 

参モーター音（ウオーン音*ウイーン音*ジー音） 

参座ったりわたれたとさの張地のズレ音(ギュッ音） 
♦わみ玉と布のこすれ音(ギュッギュ音） 

参フットマッサージ部のガタつさ 
• エアーの加圧動作音(ブー音） 

•エアーの排気音(シュー音 • スー音） 


エラー表示について 


エラー 表示 


内容 



内部の通信系統に異常びありますので、 
動作を終了します。 

フットマッサージ部に異常びありますので、 
動作を終了します。 


わみ機構部に異常びありますので、 
動作を終了します。 


U クライニング機構や脚のせ台の上下機構 
に異常びありますので、わみ機構部外の 
動作を終了します。 


修理ご相談窓□にご連絡ください。 

ご連絡の際に、エラー表示の番号を伝えてくださると、点検•処置の対応びスムーズになります。 


A 警告 


絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、 
修理をしない。 

発火したり、異常動作して、けびをするおそれび 
あ0ます。 


么注意 


動かない場合や、異常を感じたときは直ちに使用を 
中止し、電源プラグを巧いて点検修理を依頼する。 

守らないと感電や発火のおそれびあります。 


お知5せ 
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Memo 
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Memo 
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巧証と アフターサービス r よくお読みください 


修理を依頼されるとをは 

「故障かな？と思ったとき」 （ P 30 〜 31) でご確認の 
あと、直らないとさは、まず電源プラグを抜いて、お 
買い上げ曰と下の内容をご連絡ください。 


•製品名 

マッサージソファ 

•品番 

EP - MP 62 

•故障の状況 

できるだけ具体的に 


使いかた-お手入れ-修理などは 

■まず、お買い求め先へご相談ください 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 

販売店名 

電話 （ ) - 

お買い上げ曰 年月日 


•保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたしまず。 

保証期間：お買い上げ曰から本体1年間(ただし、一般家庭用 m 外(例えば業務用など)に使用された場合は、 
保証期間内で も 「有料」とさせていただきます） 

•保証期間終了後は、診断をして修理できる場台はご要望により修理させていただきまず。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 ※補修用性能部品の保有期間 關 

脚お料 I 診断-修理-調整-点検などの費用 当社は、このマッヴージソファの補修用性能部品(製 

I 部品げ I 部品および補助材料代 品]®機能を維持するため®部品])を、製造ち t 刀0 

I 山：！巨 化 I I ++<+’二ぶ t ご C 、 を-=1- *2^ 巧 田 も6斗 I 果ちしこし、かす。 


I 出張料 I 技術者を派遣ずる費用 、又 U 下、小 "心-一 I - ジ。 

■転居や贈答品などでお困りの場をは、次の窓口にご相談ください 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 

•使いかた-お手入れなどのご相談は…… •修理に関ずるご相談は…… 

パナソニックお客様ご相談センター 受付 i 日 y 〜日2〇時 [ パナソニック修理ご相談窓 □ 

電話茹ル函@01 20-878-365 電話茹ル画@01 20-878-5 

※携帯電話 . PHS からちご利用になれます。 ※携帯電話 ■ PHS からもご寺 


話茄 k 画@ 01 20-878-554 

圓… M ※携帯電話- PHS からちご利用になれます。 
上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


【ご相談窓□における個人情報のお取り扱いについて】 

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていたださ、 
ご相談内容は録音させていたださます。また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信番号を通知いただいており 
ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第兰者に開示•提供い 
たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓□にご連絡ください。 


■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 



札幌 

巧 (011)894-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目1 7-7 


滋賀 

巧 (077)582-5021 

守山市水保町116日ま地の1 

化海道 

旭川 

巧 (0166)22-3011 

旭川市2条通1目 T 目116目 


京都 

巧 (075)646-21 23 

京都市南区上鳥羽中河原3番地 


帯広 

巧 (0155)33-8477 

帯広市西20条北 2 T 目 23-3 

近畿地区 

大阪 

巧 (06)7730-8888 

大阪市城ま区関目 2 T 目1己-已 

地区 

函館 

巧 (0138)48-6631 

函館市西お梗589番地241 

奈良 

巧 (0743)59-2770 

大和郡山市筒井町800ま地 


(函館流通卸センター内） 


和歌 山 

巧 (073)475-2984 

和歌山市中島 499-1 


青森 

巧 (017)775-0326 

青森市大字ミ兵田字豊田364 


ち 庫 

巧 (078)796-31 40 

神戸市須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 


秋田 

巧 (018)868-7008 

秋田市外旭川字ル谷地 3-1 


鳥 取 

巧 (0857)26-9695 

鳥取市安長29已 -1 

東北地区 

岩手 

巧 (019)645-61 30 

盛岡市厨川己 T 目 1-43 


米子 

巧 (0859)34-21 29 

米子市米原 4 T 目 2-33 

宮城 

巧 (022)387-1 117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 


松江 

巧 (0852)23-1 128 

松江市平成町182番地14 


山形 

巧 (023)641-81 00 

山形市平清水 1 T 目 1-7 己 

中国地区 

出 雲 

S (0853)21-31 33 

出雲市渡橋町41目 


福島 

巧 (024)991-9308 

郡山市亀田 1 T 目日 1-1 已 

ミ 兵田 

巧 (0855)22-6629 

お田市下府町 327-93 


板木 

巧 (028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 T 目 3- 19 


岡山 

巧 (086)242-6236 

岡山市北区野田 3 T 目20番8号 


群馬 

巧 (027)254-2075 

前橋市箱田町 325-1 


広島 

巧 (082)295-501 1 

広島市西区南観音 1 T 目 13-5 


茨城 

巧 (029)864-8756 

つく ば市筑穂 3 T 目1已 -3 


山 □ 

巧 (083)973-2720 

山□市ル郡下郷220 -1 

首都圏 

埼玉 

巧 (048)728-8960 

桶川市ホ掘 2 T 目 4-2 


香川 

巧 (087)874-31 10 

高松市国分寺町国分3已9番地3 

XlU FTT 

千葉 

巧 (04 ぶ 208-6034 

千葉市中央区末広己 T 目9-已 

四国地区 

徳島 

巧 (088)624-0253 

徳島市沖ミ兵 2 T 目3日 

地区 

東京 

巧 (03)5477-9700 

ま京都巧田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 

高知 

巧 (088)834-31 42 

高知市仲田町 2- 16 


山梨 

巧 (055)222-5822 

甲府市宝 1 T 目 4- 13 


愛媛 

巧 (089)905-7544 

愛媛県伊予郡祗部町ノ V 倉7日-1 


神奈川 

巧 (045)847-9720 

横ミ兵市港南区日野日 T 目 3-1 6 


福岡 

巧 (092)593-8002 

春曰市春日公園 3 T 目48 


新漏 

巧 (025 に 86-01 80 

新漏市東区東明 1 T 目 8- 14 


佐賀 

S (0952)26-91 51 

佐賀市鍋島町大字ノ V 戸字上深町3044 


石川 

巧 (076)280-6608 

金沢市玉鮮 2 T 目266番地 


長崎 

巧 (095)830-1 658 

長崎市東お19 19-1 


冨山 

巧 (076)424-2549 

富山市根塚町 1 T 目 1-4 

九州地区 

大分 

巧 (097)556-381 5 

大分市款原 4 T 目 8-3 己 


福井 

巧 (0776)21-0622 

福井市問屋町 2 T 目14 

宮崎 

巧 (0985)63-1 213 

宮崎市本郷北方字草葉20日 9-2 

中部地区 

長野 

巧 (0263)86-9209 

松本市寿：!ヒ 7 T 目 3-1 1 


熊本 

巧 (096)367-6067 

熊本市健軍本町 12-3 

静岡 

巧 (054)287-9000 

静岡市駿巧区高松 2 T 目 24-24 


鹿巧島 

巧 (099)250-5657 

鹿児島市与次郎 1 T 目 5-33 


愛知 

巧 (052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8-1 0 


大島 

巧 (0997)53-51 01 

奄美市名瀬朝仁お1 1-2 


岐阜 

巧 (058)278-6720 

岐阜市中 II 4 T 目42 

沖縄地区 

沖縄 

巧 (098)877-1 207 

浦添市城間 4 T 目 23-1 1 


兰重 

巧 (059)254-5520 

津市义居野が町字山巧421 



所在地、電話番号は変更になることびありまずので、あ5かじめご了承ください。 

最新の r 各地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 0511 
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別売品のご案内 


他の色に変えたいとさや、本体の 
ちれが/配なとさにおすすめ 


製品名：着せ替えカバー 
EP -2 M 62 

希望小売価格1己，000円(税込) 
2011年8月現在 


•背 カバー •座 カバー •マルチクッション カバー 

1 



別売品は販売店でお買い求めいただけます。 

パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でむお買い求めいただけるちのちあります。 
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 


Pawa Sense 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 



パナソニックの会員サイト 「CLUB Panasonic 」 で「ご愛用者登録」をしてください 


特典1 

お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる 

t 特典2 

使い方など商品情報をスムーズに入手できる 

r 特典3 

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる 


巧 

画 


http://club.panasomc.jp/ 

※このサービスは 

WEB 限をのサービスです。 



•使いかた-お手入れなどのご相談は… •修理に関ずるご相談は… 


パナソニック総合お客様ヴポートサイト 

http://panasonicco.jp/cs/ 


パナソニックお客様ご相談センター 


36己曰 

受付9時〜20時 


電話 


ダイヤル 


函0120 -878-365 

※携帯電話- PHS からもご利用になれます。 


音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえた5電話機ボタンの 

「87」と「曰40#」 を巧してください。 

(番号を巧しても案内び続く場合は、「乂」ボタンを巧してか5操作してください。） 


_パナソ^ック修理ヴービスサイト_ 

http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼も巧能です。 


電話 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


フリー 
ダイヤル 


函 0120-878-554 

I 隱柳 政※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


■ 上記番号びご利用いただけない場合 ■ FAX フリーダイヤル 

06-6907-1187 函。01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、 
回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 

本書の「保証とアフターサービス」わご覧ください。 


愛情点検 

長年ご使用のマッサージソファの点検を！ 

の 


こんな 
症状はあり 
ませんか？ 

•コードや電源プラグび異常に熱い。 

争動作中に異常な音•振動びある。 
•スイッチを入れても、時々運転しない 
ことびある。 

争本体び変形していたり、コゲくさい臭 
いびする。 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、電源プラ 
グをコンセントから抜いて、必ず 
販売店に点検をご相談 < ださい。 



使いかたによりますび、目安として1曰30分のご使用で1〜2年程度に1度点検していただきますと、より長く快適にご使用になれます。 


地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めに従ってくださし、。 


パナソニック株式会社ビューティ-リビングビジネスユニット 

〒522-8520據賀県彦根市岡町33番地 

◎ Panasonic Corporation 2011 2日12年1月]曰作成(新様式第1版) 
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